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Resumen— Al ser considerado un biomaterial como un material 
de aplicación biológica que debe ser capaz de entrar en contacto 
directo con tejidos vivos durante largos periodos de tiempo con la 
finalidad de completar una estructura específica, mejorando su 
funcionalidad, sin deteriorarse ni afectar al organismo que lo 
recibe y que además los fluidos corporales son extremadamente 
hostiles con ellos, se comparó, durante el desarrollo de la 
presente investigación, el comportamiento ante el ataque 
corrosivo de los biomateriales Ti6Al4V y 316L al ser expuestos 
en solución salina (3,5%W), lactato de ringer y una solución 
fisiológica simulada compuesta de NaCl-KCl-CaCl2-
MgCl2.6H2O-K2HPO4-NaHCO3-(CH2OH)3CNH2, mediante 
análisis gravimétrico,  determinando que después de 3600 horas 
de ensayo no se observó cambio notorio el peso de los 
especímenes sometidos a ensayo. 
 
Palabras claves— Biomateriales, Corrosión, Deterioro, 
Gravimetría.. 
 
Abstract— Being considered a biomaterial as a biological 
material application should be able to come into direct contact 
with living tissues for long periods of time in order to complete a 
specific structure, improving its functionality, without damage or 
affect the body that receives and also body fluids are extremely 
hostile to them, was compared during the development of this 
research, the behavior before the corrosive attack of biomaterials 
Ti6Al4V and 316L when exposed in saline (3.5% W), lactate 
ringer and a simulated physiological solution composed NaCl-
KCl-CaCl2-MgCl2.6H2O-K2HPO4-NaHCO3-(CH2OH)3CNH2 of 
by gravimetric analysis, determining that after 3600 hours of 
testing no noticeable change the weight of the specimens was 
observed tested. 
 





La ciencia de los biomateriales estudia los parámetros que 
definen las interacciones entre un biomaterial con un sistema 
biológico; mientras que la ingeniería de biomateriales incluye 
la investigación y desarrollo de materiales con control de 
calidad, tanto en lo que se refiere a su estructura como a su 
superficie realizado a escala de nanómetros (nanotecnologías). 
Esta naturaleza multidisciplinaria hace que la ciencia e 
ingeniería de los biomateriales comparta áreas temáticas 
pertenecientes a variados sectores del conocimiento. Las áreas 
compartidas se agrupan en cuatro grandes campos: las 
ciencias básicas, las especialidades médicas, las ciencias 
biomédicas y la ingeniería. Entre las ciencias básicas 
involucradas se destacan la biología celular y molecular, la 
ciencia de los materiales y la ciencia de las superficies. 
Prácticamente todas las especialidades de la medicina hacen 
uso de los biomateriales. Dentro de las ciencias biomédicas se 
deben destacar: la cirugía, la fisiología y la anatomía. En el 
campo de la ingeniería sobresalen las ingenierías de 
materiales, la ingeniería mecánica y la ingeniería química [1]. 
 
Un biomaterial está diseñado para actuar interfacialmente con 
sistemas biológicos con el fin de evaluar, tratar, aumentar o 
reemplazar algún tejido, órgano o función del cuerpo.  Hasta 
hace unos años atrás los biomateriales eran esencialmente 
materiales industriales seleccionados con el único criterio de 
que fueran biológicamente aceptables, es decir, no tóxicos 
(biomateriales de primera generación). En la actualidad los 
biomateriales son diseñados, sintetizados y procesados 
pensando en que deben ser bio-funcionales además de inertes, 
donde la funcionalidad hace referencia a la habilidad del 
implante para realizar la función para la cual ha sido diseñado 
[2,3]. 





Para los biomateriales de “segunda generación” los 
requerimientos son mayores y deben incluir: 
 
 Biocompatibilidad: ser aceptado por el organismo sin 
provocar rechazo (no ser toxico, ni carcinogénico, 
etc.). 
 Ser químicamente inerte. 
 Tener buenas propiedades mecánicas (dureza, 
resiliencia, tracción, torsión, etc.) 
 Tener buena resistencia a la fatiga de acuerdo al 
tiempo de vida programado para el implante. 
 Tener densidad y peso adecuados 
 Finalmente, estar diseñados adecuadamente y tener 
buena adaptabilidad. 
 
La tabla 1 muestra los tipos de biomateriales existentes, sus 
ventajas y desventajas y algunos ejemplos de aplicación. Los 
materiales metálicos: son utilizados naturalmente puros o en 
aleación para la manufactura de implantes, tales como Fe, Cr, 
Co, Ni, Ti, Ta, Mo pueden ser tolerados por el organismo en 
pequeñas cantidades e incluso algunos son esenciales para la 
vida humana [4]. 
 
 Acero Inoxidable: es una aleación de hierro con un 
mínimo de 10%W de cromo, acero de elevada pureza y con 
alto grado de resistencia a la corrosión dado que el cromo y 
otros elementos aleantes poseen gran afinidad por el oxígeno 
reaccionando con este formando capas pasivadoras sobre la 
superficie. Sin embargo los aceros inoxidables tipo 316L se 
corroen con el paso de largos periodos de tiempo en el interior 
del cuerpo humano, es por ello que este tipo de material se 
recomienda para la fabricación de piezas removibles tales 
como placas, tornillos y clavos que han de ser usados en 
osteosíntesis en traumatología. Os implantes fabricados con 
este tipo de acero se obtienen mediante trabajo en frío, su 
superficie es pulida y se pasiva con ácido antes de ser 
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 Aleaciones de Titanio: el titanio y sus aleaciones 
son de interés particular para las aplicaciones biomédicas 
debido a su excepcional biocompatibilidad y resistencia a la 
corrosión, en este sentido se crea sobre la superficie metálica 
una capa pasiva, muy adherente, de óxido de titanio que 
sobrepasa las características protectoras de la capa que 
presentan los aceros inoxidables [5]. Además de su excelente 
resistencia a la corrosión, las capas de óxidos formadas son 
bien toleradas al entrar en contacto con el tejido óseo, 
haciéndolas óseo – integradas con poca evidencia de la 
formación de una capa fibrosa entre el hueso y el implante. La 
aleación Ti6Al4V grado 5 es la más usada en el campo de la 
biomedicina, presentando como elementos primarios de 
aleación el aluminio y el vanadio que se encuentran entre el 




II. MATERIALES Y MÉTODO. 
 
A. Especímenes de ensayo: a fin de determinar la 
resistencia a la corrosión, mediante gravimetría, de 
los biomateriales Acero Inoxidable del tipo 316L y 
de la aleación Ti6Al4V se maquinaron probetas de 
firma cilíndrica con diámetros de 15mm para el acero 
inoxidable y de 13mm para la aleación de titanio con 
espesores de 4±1mm para ambos biomateriales  
(figura 1). En la tablas 2 y 3 se observan las 
composiciones químicas, obtenidas mediante la 
técnica de absorción atómica y en las tablas 4 y 5 se 
muestran las propiedades mecánicas de los 










Figura 1. Especímenes a ensayar. 





C Mn P S Si Cr Ni Mo Fe 
0.035 2.0 0.04 0.03 0.75 16.5 14 2.5 Balance 
Tabla 2. Composición química acero inoxidable tipo 316L.(%W) 
Fe Al V C Ti 
0.40 6.0 4 0.01 Balance 










Recocido. 505 795 40 
Terminado en 
frío. 
605 295 34 
Trabajado en frío. 860 690 12 






860 795 10 
Tabla 5. Propiedades mecánicas aleación Ti6Al4V. 
B. Agentes Corrosivos: se utilizaron tres medios 
corrosivos para la realización de los ensayos 
gravimétricos (figura 2): 
 
 Lactato de Ringer: solución inyectable de cloruro 
de sodio, estéril y libre de pirógenos. El agua y el cloruro de 
sodio, este último en concentraciones fisiológicas, reponen y 
compensan la pérdida hidrósalina.  
 
 Cloruro de Sodio (3,5%W): el cloruro de sodio es 
una de las sales responsables del fluido extracelular de 
muchos organismos, se mezcló en agua destilada a razón del 
3,5% en peso. 
 
 Solución Fisiológica Simulada: solución que simula 
el comportamiento de los fluidos corporales. Su composición 
química está constituida por NaCl (8.053 g.l-1), KCl (0.224 
g.l-1), CaCl2 (0.278g.l-1), MgCl2.6H2O (0.305 g.l-1), 
K2HPO4 (0.174 g.l-1), NaHCO3 (0.353 g.l-1), (CH2OH) 













Figura 2(A) Lactato de Ringer, (B) solución salina y (C) solución 
fisiológica simulada. 
C. Condiciones de ensayo: una vez obtenidos los 
especímenes de ensayo estos fueron limpiados en 
alcohol 99.9% de pureza y secados bajo chorro de 
aire caliente, posteriormente fueron pesados en 
balanza analítica, a fin de conocer su pesos iniciales 
y por último fueron dispuestos en vasos de 
precipitado en donde, además de ellos, contenían el 
agente corrosivo. En la figura 3 se observa la 
disposición de las probetas a ensayar en los 











Figura 3. Disposición de los especímenes a ensayar. 
 
III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
A. Después de 1440 horas de exposición: en las tablas 6 
y 7 se muestran los valores de los pesos antes y 
después de ensayo, durante este periodo de tiempo se 
realizó un recambio de las soluciones cada 96 horas, 
debido a que la solución salina mostro signos de 
deterioro (cambio en su coloración) y se observó la 
presencia de una capa de consistencia gelatinosa 
sobre la superficie de la probeta 2A, formada quizá, a 
que durante este tiempo, las primeras biomoleculas 
alcanzaron la superficie metálica adhiriéndose y 
formando una capa con estructura diferente a la 





W final (gr.) 
Tipo de 
Solución. 
1B 1.8078 1.8078 SOL. SALINA 
2B 2.9724 2.9724 SFS 
3B 2.1645 2.1645 L. RINGER 
4B 1.9244 1.9244 SOL. SALINA 
5B 2.2924 2.2924 SFS 
6B 2.3150 2.3150 L. RINGER 
Tabla 6. Valores de los pesos después de 1440 horas para el acero 
inoxidable 316L 
 
Probeta. W inicial 
(gr.) 
W final (gr.) Tipo de 
Solución. 
1A 1.1969 1.1969 SOL. SALINA 
2A 1.1173 1.1173 SFS 
3A 1.4977 1.4977 L. RINGER 
4A 1.5765 1.5765 SOL. SALINA 
5A 1.8254 1.8254 SFS 
6A 1.7942 1.7942 L. RINGER 
Tabla 7. Valores de los pesos después de 1440 horas para la aleación 
Ti6Al4V 





Al realizar la observación, de los especímenes sometidos a 
ensayo, después de 1440 horas en estereomicroscopio y 
microscopio óptico no se observó la presencia de productos de 
corrosión (picaduras) sobre ninguna de las superficies 
metálicas, en la figuras 4 y 5, se muestran imágenes de las 
probetas de acero inoxidable tipo 316L y de aleación Ti6Al4V 


















Figura 4. Especímenes de acero inoxidable tipo316L ensayados 

















Figura 5. Especímenes de Ti6Al4V ensayados después de 1440 
horas. 
 
3.2. Después de 3600 horas: después de 3600 horas de 
ensayo no se evidenció presencia alguna de productos de 
corrosión (picaduras) ni cambios significativos en los valores 
de los pesos de las probetas expuestas a ensayo, en las tablas 8 
y 9 se pueden observar los valores de los pesos obtenidos 
después de ensayo y en las figuras 6 y 7 se muestra las 
imágenes de los especímenes estudiados.  
 
 
Probeta. W inicial 
(gr.) 
W final (gr.) Tipo de 
Solución. 
1B 1.8078 1.8083 SOL. SALINA 
2B 2.9724 2.9731 SFS 
3B 2.1645 2.1645 L. RINGER 
4B 1.9244 1.9249 SOL. SALINA 
5B 2.2924 2.2925 SFS 
6B 2.3150 2.3151 L. RINGER 
7B 1.8970 1.8973 SOL. SALINA 
8B 1.5479 1.5484 SFS 
9B 1.7428 1.7430 L. RINGER 
Tabla 8. Valores de los pesos después de 3600 horas para el acero 
inoxidable 316L 
 
Probeta. W inicial 
(gr.) 
W final (gr.) Tipo de 
Solución. 
1A 1.1969 1.1973 SOL. SALINA 
2A 1.1173 1.1178 SFS 
3A 1.4977 1.4987 L. RINGER 
4A 1.5765 1.5771 SOL. SALINA 
5A 1.8254 1.8258 SFS 
6A 1.7942 1.7944 L. RINGER 
7A 1.2816 1.2818 SOL. SALINA 
8A 1.1882 1.1889 SFS 
9A 1.7268 1.7270 L. RINGER 

















Figura. 6. Especímenes de acero inoxidable tipo316L ensayados 
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Figura. 7. Especímenes de Ti6Al4V ensayados después de 3600 
horas. 
 
Podría afirmarse que después de 3600 horas de ensayo, se 
incorporan los iones hidratados, un poco después las proteínas 
y otras moléculas se acercan a la superficie donde son 
adsorbidas y/o des-orbidas, dependiendo de si la superficie es 
hidrofílica o hidrofóbica, siguiendo la concentración relativa 
de la solución y las propiedades electrostáticas establecidas 
entre las biomoleculas y la capa de agua.  Al acercarse las 
células a la superficie lo que “observan” es una superficie 
cubierta de una capa de proteínas cuya composición y 
conformación varía según las propiedades físico-químicas 
superficiales. El resultado de esta interacción puede ser la 
integración del implante o bien el encapsulamiento de éste en 
una capa fibrosa [2, 9]. 
La eficacia de la película superficial depende de la resistencia 
de las capas de pasivación a la ruptura y de la capacidad de 
repasivación de los materiales bajo estudio en los medios de 
ensayo. El uso de metales como biomateriales está 
condicionado a la agresividad del medio fisiológico y puede 
originar la liberación de productos de corrosión y/o desgaste 
no deseados en el organismo [10, 11, 12]. La aleación de 













 Después de 1440 días se apreció la formación de una 
fina capa de consistencia gelatinosa sobre la superficie 
metálica aleación Ti6Al4V expuesta en solución fisiológica 
simulada,  formada quizá, a que después de este tiempo, la 
primeras biomoleculas alcanzaron la superficie metálica 
adhiriéndose y formando una bicapa con estructura diferente a 
la presentada por la solución. 
 
 Después de 3600 horas de ensayo se observó la 
presencia manchas blancas sobre las superficies metálicas, 
especímenes acero inoxidable del tipo 316L expuesto en 
solución fisiológica simulada y expuesto en solución salina al 
3,5%w y Aleación Ti6Al4V expuesto en solución fisiológica 
simulada, debido a la incorporación de los iones hidratados 





formando una doble-capa cuya extensión depende de las 
propiedades electrostáticas entre la solución y la superficie del 
implante. 
 
 Después de 3600 horas de ensayo, se pudo observar 
que fue sobre la aleación de Ti6Al4V donde se presentó en 
mayor área superficial la presencia de manchas blancas, 
debidas a la formación de la doble capa (protectora) 
pudiéndose concluir que es está la que presenta mayor 
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